SynthoGraft

Pure Phase Beta-Tricalcium Phosphate
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Beschrijving

SynthoGraft is een synthetisch, biocompatibel en resorbeerbaar granulaatkeramiek gemaakt van beta-tricalciumfosfaat
in zuivere fase (Ca3(PO4)2) dat wordt gebruikt als matrix voor botaugmentatie in boven- en onderkaakbot. SynthoGraft
is verkrijgbaar in de deeltjesgrootten 50-500 um en 500-1000 um in flesjes van 0,25 g tot 2,0 g, met kleinere deeltjes-
grootten voor kleinere defecten en grotere deeltjesgrootten voor grotere defecten.SynthoGraft wordt gebruikt door
artsen/tandartsen voor patiénten die baat zouden hebben bij botverhoging, zoals tandeloze of gedeeltelijk tandeloze
patiénten.

Beoogd doel
Matrix voor botaugmentatie in boven- en onderkaakbot.

Indicaties voor gebruik

SynthoGraft is ontwikkeld voor:

« het vullen en/of reconstrueren van traumatische of degeneratieve meerwandige botdefecten.
« het ophogen van de sinusbodem.

« het ophogen van alveolaire kammen.

« het vullen van periodontale of andere alveolaire botdefecten en tandkassen en osteotomieén.
« het behouden van de alveolus voor het prepareren van een implantatieplaats.

Contra-indicaties

SynthoGraft mag niet worden gebruikt voor patiénten met een juveniele vorm van chronische periodontitis, ongecon-
troleerde systemische ziekten, infecties, endocrinopathieén, stollingsdeficiéntie, psychologische en neurologische
problemen of in andere gevallen waarbij de arts van mening is dat een operatie of het gebruik van SynthoGraft niet
aangewezen is.

Waarschuwingen

« SynthoGraft mag uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van getrainde medewerkers die eftaring he
met de chirurgische technieken voor biologische materialen.

- SynthoGraft is verpakt en gesteriliseerd via gammastraling voor eenmalig gebruik.

- SynthoGraft niet droog aanbrengen. Het moet worden bevochtigd met het bloed van de patié
deeltjesmigratie veroorzaken.

« SynthoGraft niet verzadigen met een andere vloeistof dan het bloed van de patiént.

« SynthoGraft niet opnieuw steriliseren.

« Gooi ongebruikt SynthoGraft-granulaat weg. Hergebruik van SynthoGraft kan bijugerkingen verodrzaken, inclusief maar
niet beperkt tot, infecties, ontstekingen of ander letsel.

« SynthoGraft is niet bestemd om onmiddellijk te worden geladen. \

« De plaats van het defect niet overvullen.

« SynthoGraft moet worden vastgezet om migratie van materiaal te voorkofdén.

- Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is, of als de uijteysti ruiksdatum is verstreken.

« Zorg dat de bloedtoevoer naar de plaats van het defect niet wordt belemi

« Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot
en de bevoegde autoriteit van de locatie/ staat/ land waarin dggebr
toepassing.
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Ongewenste reacties
Het effect van het gebruik va met geneesmiddelen of andere medicinale producten is onbekend en kan
de werking van SynthoGr, eren of een bijwerking veroorzaken.
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bereiding van het product

Kies de deeltjesgrootte en hoeveelheid van SynthoGraft om het defect zo goed mogelijk op te vullen. Verwijder het
glazen flesje uit de steriele verpakking. Plaats de gewenste hoeveelheid SynthoGraft-deeltjes in een steriele schaal.
Bevochtig de deeltjes met bloed van de patiént. Bevochtig de deeltjes met het bloed van de patiént en meng tot een
stopverfachtige consistentie. Bloed kan gemakkelijk worden verkregen uit de antecubitale fossa. De benodigde
hoeveelheid bloed varieert afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid SynthoGraft. Om aanbrengen op de operatieplaats
te vergemakkelijken, gebruikt u conventionele instrumentatie zoals een spuit, curette, periost-elevator of spatel.

Preoperatieve procedures

Tandartsen en medische zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de juiste voorbereiding, chirurgische technieken en
postoperatieve zorg bij gebruik van SynthoGraft. Alvorens SynthoGraft te gebruiken dient er een goede anamnese te
worden opgenomen en een klinisch en radiografisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Operatieve procedures

Het chirurgisch aanbrengen van SynthoGraft is vergelijkbaar met andere procedures waarbij bottransplantaten in de
vorm van deeltjes worden gebruikt. Conventionele flap- en curettagetechnieken worden gebruikt om te zorgen dat de
operatieplaats volledig wordt gedebrideerd en dat de worteloppervlakken grondig vlak en glad worden gemaakt. Breng
het eerder gemengde en met bloed bevochtigde SynthoGraft-mengsel in de operatieplaats aan met behulp van een
spuit, curette, periost-elevator, spatel of ander conventioneel instrument. Afzuiging dient te worden beperkt tot de
periferie van de operatieplaats. Om de mogelijkheid van het migreren van deeltjes te verminderen, mag de operatiep-
laats niet worden overvuld. Aanbrengen van een resorbeerbaar collageenmembraan wordt alleen voor laterale
sinus-lifts aanbevolen. De mucoperiosteale flappen moeten worden gehecht om primaire sluiting te verkrijgen.

Na de juiste genezingsperiode, doorgaans 3-6 maanden, zou een patiént een tandheelkundig implantaat kunnen
krijgen. Een samenvatting van de veiligheid en klinische prestaties is te vinden op Eudamed via de Europese website
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) of op https://www.bicon.com/safety.

Bewaring / Afvoer

SynthoGraft wordt geleverd in een steriele verpakking om te worden bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C). Als de
verpakking beschadigd is en een implantaat besmet raakt, moet het weggegooid worden. Het materiaal is niet
gevaarlijk en kan worden afgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van de regionale en lokale autoriteiten.
Gevaarlijk afval van gecontamineerde hulpmiddelen en scherpe voorwerpen dient te worden weggegooid in de
daarvoor bestemde containers die voldoen aan specifieke technische vereisten.
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