SynthoGraft

Pure Phase Beta-Tricalcium Phosphate

ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

Description

SynthoGraft is a synthetic, biocompatible and resorbable granulate ceramic made of pure-phase beta-tricalcium
phosphate (Ca3(P0O4)2) which is used as a matrix for bone augmentation in maxillary and mandibular bone. SynthoGraft
is available in 50-500um and 500-1000um particle sizes in vials ranging from 0.25g to 2.0g with smaller particle sizes for
smaller defects and larger particle sizes for larger defects. SynthoGraft is used by dentists for patients who would benefit
from bone augmentation, such as edentulous or partially edentulous patients.

Intended Purpose
Matrix for bone augmentation in maxillary and mandibular bone.

Indications for Use

SynthoGraft is designed for:

« the filling and/or reconstruction of either traumatic or degenerative multi-wall bone defects.
- the augmentation of the sinus floor.

« the augmentation of alveolar ridges.

« the filling of periodontal or other alveolar bone defects and tooth sockets and osteotomies.
- the preservation of the alveolus for the preparation of an implant site.

Contraindications

SynthoGraft should not be used for patients with juvenile form of chronic periodontitis, uncontrolled systemic diseases,
infections, endocrinopathies, coagulation deficiencies, psychological and neurological problems, or in any other instance
where the clinician believes that surgery or the use of SynthoGraft is inappropriate.

Warnings

« SynthoGraft should be used only by or under the supervision of trained personnel with experience with the surgical
techniques associated with biomaterials.

- SynthoGraft is packaged and sterilized via gamma irradiation for single use only.

« Do not apply SynthoGraft dry. It must be wetted with the patient’s blood. Too much blood may cause particle migrati

« Do not saturate SynthoGraft with any liquid other than the patient’s blood.

« Do not re-sterilize SynthoGraft.

« Discard any unused SynthoGraft granulate. Re-use of SynthoGraft may cause adverse reactions, including, bugno
limited to, infection, inflammation, or other injury.

« SynthoGraft is not intended for immediate loading.

« Do not overfill defect site.

« Secure SynthoGraft to prevent migration of materials.

« Do not use if package has been opened, damaged, or if the expiration date has passed.

+ Do not compromise blood supply to the defect area.

« Any serious incident that has occurred in relation to the device should be repo the manufacturer and the
competent authority of the Member State in which the user and/or patient is &stablished, ifﬁgplicable.

Precautions
Under no circumstances should SynthoGraft be applied in a dry state. It m e wetted with blood. Similarly,
SynthoGraft should not be saturated with any solution (e.g. physiologicaksalin Cl, or antibiotics) other than the

patient’s own blood. Patients undergoing antiresorptive therapy, suc! osphonate use, should consult their
doctor before use of the device. Patients should be given an impla r ing the identification of the device,
including the device name, lot number, UDI, model, and name, agldres website of the manufacturer.

Adverse Reactions
The effect of using SynthoGraft with pharmaceuticals or of
SynthoGraft from performing its function or cause an adijer

Residual Risks and Undesirable Effects
« Rejection of the grafting material or allergi
« Lack of osseointegration

icinal products is unknown and may prevent

-Boneloss
« Infection ,
« Inflammation, swelling, or pain at ement site

«Delayed healing

Product Preparation

Choose the SynthoGra iclg,size’and quantity to best fill the defect. Remove glass vial from the sterile package.
Dispense desired guan nthoGraft particles into a sterile dish. Wet the particles with patient’s blood and mix into a
putty-like consiste) o, n be easily obtained from the antecubital fossa. The amount of blood needed will vary
depending on the t of SynthoGraft used. To facilitate delivery to the surgical site, use conventional

instrumentati as a syringe, curette, periosteal elevator, or spatula.

cedures
al practitioners are responsible for proper preparation, surgical techniques, and post-operative care

The surgical placement of SynthoGraft is equivalent to other procedures using particulate bone grafts. Conventional flap
and curettage techniques are used to ensure that the site is completely debrided and that the root surfaces are
thoroughly planed and smoothed. Place the previously mixed and blood-wetted SynthoGraft mixture into the surgical
site using a syringe, curette, periosteal elevator, spatula, or another conventional instrument. Suctioning should be
limited to the periphery of the site. To reduce the possibility of particle migration, the site should not be overfilled.
Placement of a resorbable collagen membrane is recommended for lateral sinus lifts only. The mucoperiosteal flaps
should be sutured to achieve primary closure.

After the appropriate healing period, typically 3-6 months, a patient would be able to get a dental implant. A summary
of safety and clinical performance may be found on Eudamed through the European website (https://ec.europa.eu/
tools/eudamed) or at https://www.bicon.com/safety.

Storage / Disposal

SynthoGraft is supplied in a sterile package to be stored at room temperature (15-25°C). If the package is damaged and
the implant becomes contaminated, it should be discarded. The material is non-hazardous and can be disposed of in
accordance with regional and local authority requirements. Hazardous waste from contaminated devices or sharps
should be disposed of in appropriate containers which meet specific technical requirements.

& CAUTION: USA Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist.
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SynthoGraft

Pure Phase Beta-Tricalcium Phosphate

ESPANOL INSTRUCCIONES DE USO

Descripcion

SynthoGraft es un producto de cerdmica granulada, sintético, biocompatible y reabsorbible fabricado

con fosfato betatricélcico de fase pura (Ca3(PO4)2), el cual se utiliza como matriz para aumentar el hueso maxilary
mandibular. SynthoGraft esté disponible en tamarios de particulas de 50-500 um y 500-1000 um en viales que van desde
0,259 hasta 2,0g con tamaios de particulas mas pequeios para defectos mas pequenos y tamanos de particulas mas
grandes para defectos mas grandes. SynthoGraft es utilizado por dentistas para pacientes que se beneficiarian del
aumento 6seo, como los pacientes edéntulos o parcialmente edéntulos.

Finalidad prevista
Matriz para aumentar el hueso maxilar y mandibular.

Indicaciones de uso

SynthoGraft se ha disefiado para:

« el relleno y reconstruccion de defectos debidos a traumatismos o procesos degenerativos de las paredes 6seas.
- elaumento del suelo del seno.

- el aumento de las crestas alveolares.

« el relleno de defectos 6seos periodontales o alveolares, los alveolos dentales y las osteotomias.

«la conservacion del alveolo para la preparacién del implante.

Contraindicaciones

SynthoGraft no se puede utilizar en pacientes con periodontitis juvenil cronica, enfermedades sistémicas no controladas,
infecciones, endocrinopatias, problemas de coagulacién, problemas fisiolégicos y neuroldgicos o cualquier otro caso en
que el médico considere que una intervencion quirlrgica o el uso de SynthoGraft es inadecuado.

Advertencias
- SynthoGraft sélo puede ser utilizado por o bajo la supervisién de personal cualificado con experiencia e
quirdrgicas relacionadas con materiales biolégicos.
- SynthoGraft se envasa y esteriliza mediante irradiacion gamma para un solo uso. %
u

+ No aplique SynthoGraft en seco. Se debe humedecer con sangre del paciente. Demasiada sangre
migracién de particulas.

« No mezcle SynthoGraft con ninguin liquido que no sea la sangre del paciente.

«No vuelva a esterilizar SynthoGraft.

« Deseche los granulos de SynthoGraft no utilizados. La reutilizacion de SynthoGraft puede causar gacciones adversas,
que incluyen, entre otras, infecciones, inflamaciones u otras lesiones.

« Al principio, SynthoGraft no puede soportar peso. ﬂ

«No sobrellene el sitio del defecto.

« Asegure SynthoGraft para prevenir la migracion de materiales.

« No utilizar si el paquete ha sido abierto, dafado o si ya pasé la fecha de ve iento.

«No comprometa el suministro de sangre al &rea del defecto.

- Cualquier incidente grave que se haya producido en relacién con el d debe notificarse al fabricante y ala

ehustia

autoridad competente del Estado miembro en el que esté estable: rio y/o el paciente, si procede.

Precauciones

En ningun caso se puede aplicar SynthoGraft en seco. Hay
con sangre para garantizar el cierre angiogénico. De for
distinta de la sangre del paciente (por ejemplo, unagglucionfisie

arlo con sangre. Es necesario humedecer el producto
SynthoGraft no se puede mezclar con una solucion
§gica, NaCl o antibidticos). Los pacientes sometidos a

terapia antirresortiva, como el uso de bifosf de nsultar a su médico antes de utilizar el dispositivo. A los
pacientes se les debe administrar una tarjeta que permita la identificacion del dispositivo, incluido el
nombre del dispositivo, nimero de lote, UDI, eloy nombre, direccion y sitio web del fabricante.

Reacciones adversas
Se desconoce el efecto del uso de ft con productos farmacéuticos u otros medicamentos y puede impedir

que SynthoGraft realice su fu% Ocar una reaccion adversa.
Riesgos Residuales y eables

0.
+ Rechazo del mat&ial % o reaccion alérgica
+ Falta de osteoint &
« Pérdida de hyeso

«Infeccion

«Inflama hazon o dolor en el lugar de colocacién
- Gi€atiza asada

del producto

tamano y la cantidad de particulas de SynthoGraft para rellenar mejor el defecto. Retire el vial de vidrio del
paqueéte estéril. Prepare la cantidad deseada de particulas de SynthoGraft en un plato estéril. Moje las particulas con
sangre del paciente y mezcle hasta obtener una consistencia similar a una masilla. La sangre se puede obtener
facilmente de la fosa antecubital. La cantidad de sangre necesaria variara seguin la cantidad de SynthoGraft utilizada.
Para facilitar la aplicacion a la drea quirurgica, utilice instrumental convencional como una jeringa, una curetay un
elevador periéstico o una espatula.

Procedimientos preoperatorios

Los médicos y dentistas son responsables de la preparacién adecuada, las técnicas quirdrgicas y la atencion
postoperatoria al utilizar SynthoGraft. Se debe disponer de un historial médico apropiado y se deben realizar examenes
clinicos y radiogréficos antes de utilizar SynthoGraft.

Procedimientos operatorios

La colocacion quirtrgica de SynthoGraft equivale a otros procedimientos en los que se utilizan injertos 6seos
particulados. Las técnicas convencionales de disefio del colgajo y raspado se utilizan para garantizar que el sitio esta
completamente limpio y que las superficies de la raiz se han aplanado y suavizado. Introduzca la mezcla de SynthoGraft,
previamente mezclada y humedecida con sangre, en el drea quirirgica con una jeringa, una cureta, un elevador
peridstico, una espatula o cualquier otro instrumento convencional. La succion se debe limitar a la periferia del 4rea. Para
reducir la probabilidad de migracién de particulas, no se puede rellenar el drea en exceso. Se recomienda la colocacion
de una membrana de coldgeno reabsorbible sélo para la elevacion sinusal lateral. Los colgajos mucoperiésteos se deben
suturar para lograr un cierre primario.

Después del periodo de curacion apropiado, generalmente de 3 a 6 meses, un paciente podria recibir un implante
dental. Puede encontrar un resumen de la seguridad y el rendimiento clinico en Eudamed a través del sitio web europeo
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) o en https://www.bicon.com/safety.

Conservacion / Eliminacion

SynthoGraft se suministra en un paquete estéril para ser almacenado a temperatura ambiente (15-25°C). Si el paquete
esta danado y un implante llega a ser contaminado, debe ser desechado. El material no es peligroso y puede eliminarse
de acuerdo con los requisitos de las autoridades regionales y locales. Los residuos peligrosos procedentes de dispositivos
contaminados u objetos punzantes deben eliminarse en contenedores adecuados que cumplan con los requisitos
técnicos especificos.



SynthoGraft

Pure Phase Beta-Tricalcium Phosphate

[E ITALIANO ISTRUZIONI PER LUSO

Descrizione

SynthoGraft & un sostituto osseo sintetico in granuli, biocompatibile e riassorbibile costituito da fosfato beta-tricalcico in
fase pura (Ca3(PO4)2) utilizzato come matrice per la rigenerazione ossea nellosso mascellare e mandibolare. SynthoGraft
e disponibile nelle granulometrie 50-500um e 500-1000um, in fiale da 0,25gr fino a 2,00gr con particelle di dimensioni
piu piccole per difetti ridotti e dimensioni di particelle piu grandi per difetti estesi. SynthoGraft viene utilizzato dagli
odontoiatri in pazienti parzialmente o totalmente edentuli, che potrebbero beneficiare di procedure di aumento osseo.

Scopo previsto
Matrice per la rigenerazione ossea nell'osso mascellare e mandibolare.

Indicazioni per I'uso

SynthoGraft & concepito per:

- laricostruzione di difetti ossei su piu pareti di tipo traumatico o degenerativo.

« il iempimento dei seni mascellari.

«'aumento delle creste alveolari.

- la rigenerazione di difetti parodontali o di altri difetti ossei alveolari nonché delle sedi dei denti e delle osteotomie.
«la conservazione dell'alveolo per la preparazione di un sito destinato ad accogliere un impianto.

Controindicazioni

SynthoGraft non deve essere utilizzato per pazienti con una forma giovanile di parodontite cronica, patologie sistemiche
non controllate, infezioni, endocrinopatie, difetti della coagulazione, problemi psicologici e neurologici o in qualsiasi altro
caso in cui il medico ritenga inadeguato un intervento chirurgico o I'uso di SynthoGraft.

Avvertenze

- SynthoGraft deve essere impiegato solo da personale addestrato con esperienza nelle tecniche chirurgiche ass@cij
biomateriali o sotto la sua diretta supervisione.

- SynthoGraft viene confezionato e sterilizzato tramite irradiazione ai raggi gamma ed € monouso.

« Non applicare SynthoGraft a secco. Deve essere inumidito con il sangue del paziente. Troppo sang O causar;
migrazione delle particelle.

« Non saturare SynthoGraft con alcun liquido diverso dal sangue del paziente.

« Non ristelirizzare SynthoGraft.

- Smaltire 'eventuale granulato SynthoGraft non utilizzato. Il riutilizzo di SynthoGraft potrebbe causaregelle reazioni
indesiderate, in particolare delle infiammazioni ed infezioni a livello del sito innestato, non escludgfido anche altre
patologie.

« Inizialmente, SynthoGraft non ha la capacita di sostenere peso. \

« Non riempire eccessivamente il sito del difetto osseo.

« Stabilizzare SynthoGraft per prevenire la migrazione del materiale.

« Non utilizzare il prodotto se Iimballaggio é stato aperto, danneggiato o s e la data di scadenza.

«Non compromettere I'apporto di sangue all’area del difetto osseo.

- Qualsiasi incidente significativo che accada in relazione all'uso del ma
all'autorita competente nella nazione dove sono situati I'utilizzatore®/o i

eve essere segnalato al produttore ed
iente, se possibile.

Precauzioni
In nessun caso SynthoGraft deve essere applicato allo statd Reve essere bagnato con il sangue del paziente. Deve
essere inumidito con sangue, dato che il sangue € nece ntire la chiusura angiogenica. Allo stesso modo,

goluzione fisiologica, NaCl o antibiotica) diversa dal
orbimento, come |'uso di bifosfonati, devono

itivo. Ai pazienti deve essere fornito un passaporto implantare
ero dilotto, UDI, e il modello, oltre al nome, l'indirizzo ed il sito internet

SynthoGraft non deve essere saturato con alcuna s
sangue proprio del paziente. | pazienti sottoosti
consultare il proprio medico prima di utilizzal
che identifica il dispositivo medico, incluso il n
del produttore.

Reazioni avverse
Leffetto dell'uso di SynthoGr. con prodotti farmaceutici o altri medicinali non € noto e potrebbe impedire a
SynthoGraft di svolgere la su idhe 0 causare una reazione avversa.

Rischi Residui ed e%derati
« Rigetto del sostityto eazione allergica
te

« Mancanza di gste Zione

« Perdita dimas
«Infezio

nejgonfiore o dolore nel sito del posizionamento del materiale
rdata

Selezionare la dimensione delle particelle e la quantita di SynthoGraft in base allestensione del difetto osseo. Rimuovere
la fiala dalla confezione sterile. Trasferire la quantita desiderata di particelle SynthoGraft in un contenitore sterile. Bagnare
le particelle con il sangue del paziente e mescolare fino ad ottenere una consistenza simile ad uno stucco. Il sangue puo
essere facilmente prelevato dalla fossa antecubitale. La quantita di sangue necessaria variera a seconda della quantita di
SynthoGraft utilizzata. Per il posizionamento del materiale nel sito chirurgico, utilizzare strumenti convenzionali, come
una siringa, una curette, un elevatore periostale o una spatola.

Procedure preoperatorie

Durante I'uso di SynthoGraft, gli odontoiatri e i medici sono responsabili della corretta preparazione, delle tecniche
chirurgiche e dell'assistenza post-operatoria. Prima di utilizzare SynthoGraft, si raccomanda di raccogliere un‘accurata
anamnesi medica e di eseguire un attento esame clinico e radiologico.

Procedure chirurgiche

Il posizionamento chirurgico di SynthoGraft & equivalente ad altre procedure che utilizzano innesti ossei particolati.
Vengono utilizzate le tradizionali tecniche a lembo e curettage per garantire che il sito sia completamente sbrigliato e
che le superfici radicolari siano perfettamente appianate e levigate. Inserire nel sito chirurgico la miscela di SynthoGraft
preventivamente miscelata e inumidita con sangue utilizzando una siringa, una curette, un elevatore periostale, una
spatola o un altro strumento convenzionale. L'aspirazione deve essere limitata alla periferia del sito. Per ridurre la
possibilita di una migrazione delle particelle, il sito non deve essere riempito eccessivamente. Il posizionamento di
membrane di collagene riassorbibili & raccomandato solo per i rialzi del seno laterale. | lembi mucoperiostei devono
essere suturati al fine di ottenere una chiusura primaria.

Dopo un adeguato periodo di guarigione, tipicamente 3-6 mesi, il paziente sara nelle condizioni di ricevere un impianto
dentale. Un sommario riguardante la sicurezza e le prestazioni cliniche pud essere consultato su Eudamed attraverso il
sito europeo https://ec.europa.eu/tools/eudamed oppure su https://www.bicon.com/safety.

Conservazione / Smaltimento

SynthoGraft viene fornito in una confezione sterile da conservare a temperatura ambiente (15-25°C). Se la confezione
risulta rovinata e il materiale viene contaminato, deve essere scartato. Il materiale non € pericoloso e puo essere smaltito
in accordo con le disposizioni delle autorita locali. | rifiuti pericolosi di dispositivi contaminati o gli oggetti taglienti
devono essere smaltiti in contenitori adeguati che soddisfino requisiti tecnici specifici.



SynthoGraft

Pure Phase Beta-Tricalcium Phosphate

PORTUGUES INSTRUCOES DE UTILIZACAO

Descricao

SynthoGraft é um granulado ceramico sintético, biocompativel e reabsorvivel, feito de beta-tricélcio fosfato de fase pura
(Ca3(P0O4)2) , usado como matriz para o crescimento 6sseo em osso maxilar e mandibular. SynthoGraft esté disponivel
em particulas de tamanhos 50-500um e 500-1000pum em frascos com tamanhos varidveis de 0.25g até 2.0g com
tamanhos de particulas menores para defeitos menores e tamanhos de particulas maiores para defeitos maiores.
SynthoGraft é para ser utilizado por dentistas em pacientes que beneficiariam de enxerto 6sseo como edéntulos ou
parcialmente edéntulos.

Finalidade de uso
Matriz para o crescimento ésseo em osso maxilar e mandibular.

Indicagdes para o uso

SynthoGraft foi criado para:

- reparacdo e/ou reconstrucdo de defeitos 6sseos traumdticos ou degenerativos em multiplas paredes.

« 0 aumento do assoalho do seio maxilar.

-0 aumento de cristas alveolares.

- reparagao de defeitos 6sseos perioddnticos ou outros defeitos do osso alveolar de dentes, e osteotomias.
«a preservacao do alvéolo para a preparacao de um local de implante.

Contra-indica¢des

SynthoGraft ndo deve ser usado para pacientes com forma juvenil de periodontite cronica, doencas sistémicas néo
controladas, infeccdes, endocrinopatias, deficiéncias de coagulagao, problemas psicoldgicos e neuroldgicos ou em
qualquer outro caso no qual o clinico considere que a cirurgia ou uso de SynthoGraft é inapropriado.

Adverténcias

- SynthoGraft deve ser usado apenas por ou sob a supervisao de pessoal treinado com experiéncia nas té
cirdrgicas associadas com biomateriais.

« SynthoGraft é embalado e esterilizado via irradiagdo gama para uso Unico.

+ Nao aplique SynthoGraft seco. Ele deve ser umedecido com o sangue do paciente. Muito sangue f
de particulas.

« Nao sature o SynthoGraft com qualquer liquido, somente o sangue do paciente.

« Néo reesterilize o SynthoGraft.

« Descarte qualquer granulado de SynthoGraft ndo usado. A reutilizacdo do SynthoGraft pode causdfreacoes adversas,
incluindo mas nao se limitando a infecgao, inflamacao, ou outra lesao!

« Inicialmente, SynthoGraft ndo tem capacidade de sustentacao de peso. \

«Nao preencha demais o local do defeito.

« Assegure que o SynthoGraft seja colocado adequadamente para evitar awo denateriais.

igracao

«Néo use se a embalagem estiver aberta, danificada ou se o prazo de valid iver expirado.

+ Nao comprometa o fornecimento de sangue a area do defeito.
« Qualquer incidente sério que tenha ocorrido em relagao ao dispositi er informado ao fabricante e a autoridade
A e

competente do Estado Membro no qual o usuario e/ou paciente e! ecido, se aplicavel.

Precaugoes

permitindo a identificacdo do produto, incluingo g pe do produto com o numero do lote, UDI (sigla Inglesa de
Unique Device Identification para facilitar a rasti€abilidade do produto), modelo, e nome, endereco, e website do
fabricante.

Reacoes adversas
O efeito da utilizacdo de Synt| produtos farmacéuticos ou outros medicamentos € desconhecido e pode
impedir que SynthoGraft de: erfhe sua funcdo ou cause uma reagdo adversa.

Riscos Residuais e%sejéveis
- Rejeicao do mategia 0 ou reagdo alérgica

« Falta de osseqintegrac
« Perda 6sse;

«Infecca
nchaco ou dor no local de colocacao
morada
racdo do produto

a o tamanho e a quantidade de particula de SynthoGraft para melhor preencher o defeito. Remova o frasco de
vidro da embalagem estéril. Despeje a quantidade desejada de particulas de SynthoGraft em um pote esterilizado.
Umedeca as particulas com o sangue do paciente e misture até obter uma consisténcia semelhante a uma massa de
vidraceiro. O sangue pode ser facilmente obtido na fossa antecubital. A quantidade de sangue necessaria ira variar
dependendo da quantidade de SynthoGraft utilizada. Para facilitar a colocagao no local da cirurgia, use instrumentagéo
convencional, como seringa, cureta, elevador de peridsteo ou espétula.

Procedimentos pré-operatorios

Profissionais da odontologia e medicina sao responsaveis pela preparagao adequada, técnicas cirdrgicas e cuidados
pds-operatorios, quando usam SynthoGraft. Uma anamnese adequada, bem como exames clinicos e radiograficos,
devem ser realizados antes do uso de SynthoGraft.

Procedimentos operatorios

A colocacéo cirdrgica do SynthoGraft é equivalente a outros procedimentos usando enxertos dsseos de particulas.
Técnicas convencionais de retalho e curetagem sao usadas, para garantir que o local estd completamente debridado e
que as superficies da raiz estao totalmente planas e lisas. Coloque a mistura de SynthoGraft previamente preparada e
umedecida com sangue no local da cirurgia, usando uma seringa, cureta, elevador periostal, espatula ou outro
instrumento convencional. A succdo deve ser restrita a periferia da area operada. Para reduzir a possibilidade de
migragao de particulas, o local ndo deve ser enchido em demasia. A colocagdo de membrana reabsorvivel de colageno é
recomendada apenas para levantamentos do seio lateral. Os retalhos mucoperiostais devem ser suturados para obter-se
o fechamento primario.

Ap0s o periodo de cicatrizacdo adequada, normalmente de 3-6 meses, um paciente podera receber um implante dental.
Um sumdrio de seguranca e resultado clinico pode ser encontrado no Eudamed através do site Europeu (https://ec.
europa.eu/tools/eudamed) ou no https://www.bicon.com/safety.

Conservacao / Eliminagao

SynthoGraft é fornecido em embalagem estéril para ser armazenado em temperatura ambiente (15-25°C). Se a
embalagem estiver violada e o implante for contaminado, ele deve ser descartado. O material ndo é perigoso e pode ser
descartado de acordo com os requerimentos das autoridades regionais e locais. Os residuos perigosos de dispositivos
contaminados ou de objetos perfurantes devem ser eliminados em recipientes adequados que cumpram os requisitos
técnicos especificos.
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DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG

Beschreibung

SynthoGraft ist ein synthetisches, biokompatibles und resorbierbares Keramikgranulat aus phasenreinem Beta-Trikalzi-
umphosphat (Ca3(P0O4)2), das als Matrix zur Knochenaugmentation im Ober- und Unterkieferknochen verwendet wird.
SynthoGraft ist in den Partikelgré3en 50-500 pm und 500-1000 um in Flaschchen von 0,25 g bis 2,0 g mit kleineren
PartikelgroBen fiir kleinere Defekte und groReren PartikelgroBRen fiir groBere Defekte erhéltlich. SynthoGraft wird von
Zahnarzten fur Patienten eingesetzt, die von einer Knochenvergré3erung profitieren wiirden, wie z. B. zahnlose oder
teilweise zahnlose Patienten.

Beabsichtigte Verwendung
Matrix zur Knochenaugmentation im Ober- und Unterkieferknochen verwendet wird.

Einsatzgebiete

SynthoGraft wird fiir folgende Verfahren eingesetzt:

« Zur Fullung und/oder Rekonstruktion traumatischer oder degenerativer Knochendefekte.

« Sinusbodenaugmentationen.

« Augmentation des Kieferkamms.

« Fiillung periodontaler oder sonstiger Alveolarknochendefekte, Zahnalveolen und Osteotomien.
« Erhalt der Alveole fiir die Vorbereitung eines Implantatorts.

Gegenanzeigen

SynthoGraft darf bei Patienten mit chronischer Peridontitis (juvenile Form), nicht kontrollierbaren systemischen
Erkrankungen, Infektionen, Endokrinopathien, Gerinnungsstorungen, psychologischen und neurologischen Beschw-
erden und in anderen Fallen, in denen der Eingriff oder der Einsatz von SynthoGraft aus arztlicher Sicht unangemessen
erscheint, nicht angewendet werden.

Warnhinweise

« SynthoGraft ist nur unter Aufsicht von qualifiziertem Fachpersonal zu verwenden, das im Einsatz der mi
verbundenen chirurgischen Techniken erfahren ist.

« SynthoGraft wird verpackt und durch Gammabestrahlung nur zur einmaligen Verwendung sterilisi

«Wenden Sie SynthoGraft keinesfalls in trockenem Zustand an. Es muss mit Patientenblut befeuchtet
Blut kann zur Partikelmigration fihren.

«Tranken Sie SynthoGraft keinesfalls mit einer anderen Flissigkeit als dem Eigenblut des Patiente

« SynthoGraft darf nicht erneut sterilisiert werden.

« Entsorgen Sie Uberschissiges SynthoGraft-Granulat. Die Wiederverwendung von SynthoGraft k ebenwirkungen
verursachen, einschlief3lich Infektionen, Entziindungen oder anderen Verletzun

+ Zu Beginn darf SynthoGraft nicht belastet werden. ﬂ

« Uberfiillen Sie die Defektstelle nicht.

rhindern.
s Verfallsdatum abgelaufen ist.

- Befestigen Sie SynthoGraft sicher, um eine Migration von Materialien zu

« Nicht verwenden, wenn die Verpackung gedffnet oder beschadigt ist od

« Beeintrachtigen Sie nicht die Blutversorgung des Defektbereichs.

« Alle schwerwiegenden Vorfélle, die sich im Zusammenhang mit dem(Pr ereignet haben, sollten dem Hersteller
und der zusténdigen Behorde des Mitgliedstaats gemeldet we@ er Benutzer und/oder Patient niedergelas-
senist.

VorsichtsmaBBnahmen

SynthoGraft darf keinesfalls in trockenem Zustand aufgetr en. Es muss mit Blut angefeuchtet werden. Zudem
darf SynthoGraft nicht mit anderen Lésungen (z. B. ghysi ochsalzlésung oder Antibiotika) als dem Eigenblut
des Patienten getrankt werden. Patienten, dig sich elfigr anfifesorptiven Therapie, wie z.B. der Anwendung von
Bisphosphonaten, unterziehen, sollten vor des Gerats ihren Arzt konsultieren. Die Patienten sollten
einen Implantatpass erhalten, der die Identifi Materials ermdglicht, einschlie3lich der Chargennummer, UD,
Modell und Name, Adresse und Website d?

Nebenwirkungen

Die Auswirkungen der Anwendun

nicht bekannt und kénnen d ass SynthoGraft seine Funktion nicht mehr erfiillt oder eine unerwiinschte
Reaktion hervorruft.

Restrisiken und I§% e%gen
« AbstoBung des Tianspla aterials oder allergische Reaktion

« Mangelnde Osseolptegtation
«Knochens
« Infektio

g

, Sehwellung oder Schmerzen an der Platzierungsstelle
ung

Wahleh Sie die SynthoGraft-Partikelgro3e und -menge, um den Defekt optimal zu fiillen. Nehmen Sie das Glasflaschchen
aus der sterilen Verpackung. Verteilen Sie die gewtiinschte Menge der SynthoGraft-Partikel in einem sterilen behalter.
Befeuchten Sie die Partikel mit Blut des Patienten und vermischen Sie sie zu einer puttyartigen Konsistenz. Aus der Fossa
antecubitalis kann leicht Blut gewonnen werden. Die benétigte Blutmenge hangt von der Menge des verwendeten
SynthoGraft ab. Um die Einfiihrung an die Operationsstelle zu erleichtern, verwenden Sie herkdmmliche Instrumente
wie eine Spritze, eine Kurette, einen Raspatorium oder einen Spatel.

Praoperative Verfahren

Der behandelnde Zahnarzt tragt bei der Verwendung von SynthoGraft die Verantwortung fiir die ordnungsgemafle
Vorbereitung, die Anwendung der richtigen chirurgischen Techniken und die postoperative Versorgung. Vor der
Anwendung von SynthoGraft sind eine umfassende Anamnese, eine klinische Untersuchung und eine Rontgenuntersu-
chung erforderlich.

Operative Verfahren

Die chirurgische Platzierung von SynthoGraft entspricht anderen Verfahren, in denen vergleichbare Knochenaufbausub-
stanzen eingesetzt werden. Mit herkdémmlichen Lappen- und Kiirettagetechniken werden der Operationsort vollstandig
debridiert und die Wurzeloberflachen sorgfaltig geglattet. Tragen Sie die vorbereitete und mit Blut befeuchtete
SynthoGraft-Mischung mithilfe einer Spritze, eines Ringmessers, eines Periost-Elevators, eines Spachtels oder eines
sonstigen herkdmmlichen Instruments auf den Operationsort auf. Das Absaugen sollte auf die Umgebung des
Operationsorts begrenzt werden. Um das Partikelmigrationsrisiko zu vermindern, ist ein Uberfiillen des Operationsorts
zu vermeiden. Der Einsatz von resorbierbaren Kollagenmembranen wird nur fiir laterale Sinus-Lifts empfohlen. Die
Mukoperiostlappen sollten zum Priméarverschluss vernaht werden.

Nach der entsprechenden Heilungsphase, in der Regel 3-6 Monate, ware ein Patient in der Lage, ein Zahnimplantat zu
bekommen. Eine Zusammenfassung der Sicherheit und der klinischen Leistung finden Sie auf Eudamed Uber die
europdische Website (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) oder unter https://www.bicon.com/safety.

Lagerung / Entsorgung

SynthoGraft wird in einer sterilen Verpackung geliefert und sollte bei Raumtemperatur (15-25 °C) gelagert werden. Bei
beschadigter Verpackung und Kontamination von Komponenten sollte das Produkt weggeworfen werden. Das Material
ist ungefdhrlich und kann gemaR den regionalen und lokalen Anforderungen entsorgt werden. Gefahrlicher Abfall
kontaminierter Produkte oder scharfe Gegenstande sollten in geeigneten Behaltern entsorgt werden, die den
spezifischen technischen Anforderungen entsprechen.
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Description

SynthoGraft est une céramique synthétique, biocompatible et résorbable, composée de phosphate tricalcique
(Ca3(PO4)2) en phase pure, qui est utilisée comme matrice pour I'augmentation osseuse dans les os maxillaires et
mandibulaires. SynthoGraft est disponible en particules de 50-500 um et 500-1000 um dans des flacons allant de 0,25 g a
2,0 g, avec des particules plus petites pour les défauts plus petits et des particules plus grandes pour les défauts plus
importants. SynthoGraft est utilisé par les dentistes pour les patients qui bénéficieraient d'une augmentation osseuse,
tels que les patients édentés ou partiellement édentés.

Objectif visé
Matrice pour I'augmentation osseuse dans les os maxillaires et mandibulaires.

Indications d'utilisation

Le SynthoGraft est congu pour les indications suivantes :

«le comblement et/ou la reconstruction d'anomalies osseuses traumatiques ou dégénératives sur plusieurs parois ;
«|'élévation du plancher sinusal ;

«'augmentation de la créte alvéolaire ;

«le comblement d'anomalies de l'os parodontal ou alvéolaire, ainsi que d'alvéoles dentaires et d'ostéotomies ;

«a préservation de l'alvéole pour la préparation d'un site dimplantation.

Contre-indications

Le SynthoGraft ne doit pas étre utilisé dans le cas de patients souffrant d’'une forme juvénile de parodontite chronique,
de maladies systémiques non contrélées, dinfections, d'endocrinopathies, de déficits de la coagulation, de problemes
psychologiques et neurologiques ou dans tout autre cas ou le clinicien estime que la chirurgie ou I'utilisation du
SynthoGraft est inappropriée.

Avertissements

« Le SynthoGraft ne doit étre utilisé que par un personnel formé et familiarisé avec les techniques chirurgigales a@ssoci€es
aux biomatériaux, ou sous sa supervision.

« Le SynthoGraft est emballé et stérilisé par irradiation gamma pour un usage unique.

« Ne pas appliquer le SynthoGraft a sec. Il doit étre humecté a l'aide du sang du patient. Un ex
une migration des particules.

« Ne saturer le SynthoGraft avec aucun liquide autre que le sang du patient.

« Ne pas restériliser le SynthoGraft.

« Eliminer toutes les granules SynthoGraft inutilisées. Lutilisation de la partie résid de SynthoGraft (pour un autre
patient ou lors d'une autre intervention chirurgicale) peut entrainer des effets ifidésikables, lqtamment et par exemple,
l'inflammation, une infection ou des autres blessures.

« Initialement, le SynthoGraft ne possede aucune capacité portante.

« Ne pas déborder de 'emplacement du défaut.

« Sécuriser la SynthoGraft pour éviter la migration des matériaux.

«Ne pas utiliser si lemballage a été ouvert, endommagé ou si la dat d%ztion est dépassée.

« Ne pas compromettre lrrigation sanguine de la zone défectueuse.

«Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit étfesi § au fabricant et a l'autorité compétente de
I'Etat membre dans lequel I'utilisateur et / ou le patient esgétabli échéant.

Précautions
Le SynthoGraft ne doit en aucun cas étre appliqué
étre saturé d'une solution (p. ex. sérum physf i
qui suivent un traitement antirésorptif, tel qui
d'utiliser le dispositif. Les patients doivent rece
le numéro de lot du nom du dispos ’UD’

ou antibiotiques) autre que le sang du patient. Les patients
de bisphosphonates, doivent consulter leur médecin avant

r une carte d'implant permettant l'identification du dispositif, y compris
dele et le nom, 'adresse et le site Web du fabricant.

Réactions indésirables
Leffet de I'utilisation de Syntl les produits pharmaceutiques ou d'autres produits médicinaux est inconnu et
peut empécher SynthoGraft lir sa fonction ou provoquer une réaction indésirable.

Risques résiduelfet e ésirables

« Rejet du matérie x ou réaction allergique
« Manque d'ostéointégration

« Perte osse

«Infectio

n, gonflement ou douleur au site de placement
ée

Choislr la taille et la quantité des particules de SynthoGraft pour combler au mieux le défaut. Retirez le flacon en verre de
I'emballage stérile. Distribuer la quantité désirée de particules de SynthoGraft dans un récipient stérile. Mouiller les
particules avec le sang du patient et les mélanger pour obtenir une consistance pateuse. Le sang peut étre facilement
extrait de la fosse antécubitale. La quantité de sang nécessaire varie en fonction de la quantité de SynthoGraft utilisée.
Pour faciliter I'administration au site chirurgical, utiliser des instruments conventionnels tels qu'une seringue, une curette,
un élévateur périosté ou une spatule.

Procédures préopératoires

Les dentistes et médecins sont responsables de la préparation correcte, des techniques chirurgicales et des soins
postopératoires lors de I'utilisation du SynthoGraft. Une anamnése adéquate, ainsi qu'un examen clinique et
radiographique, doivent étre effectués avant d'utiliser le SynthoGraft.

Procédures opératoires

La mise en place chirurgicale du SynthoGraft est similaire a d'autres procédures utilisant des greffes osseuses en
particules. Les techniques conventionnelles de lambeau et de curetage sont utilisées pour assurer un débridement
complet du site, ainsi qu'un aplanissement et un lissage approfondis de la surface des racines. Appliquer la mixture
SynthoGraft préalablement mélangée et humectée de sang sur le site opératoire a I'aide d'une seringue, d'une curette,
d'une rugine, d'une spatule ou d'un autre instrument conventionnel. Laspiration doit étre limitée a la périphérie du site.
Pour réduire la possibilité de migration particulaire, le site ne doit pas étre exagérément rempli. La mise en place de
membranes collagenes résorbables est recommandée pour les soulevements des sinus latéraux uniquement. Les
lambeaux de fibro-muqueuse doivent étre suturés pour réaliser la suture primitive.

Apreés une période de cicatrisation appropriée, généralement de 3 a 6 mois, un patient pourrait obtenir un implant
dentaire. Un résumé de la sécurité et des performances cliniques est disponible sur Eudamed via le site Web européen
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ou sur https://www.bicon.com/safety.

Stockage / Mise au rebut

SynthoGraft est fourni dans un emballage stérile a conserver a température ambiante (15-25°C). Si 'emballage est
endommagé et que limplant est contaminé, il doit étre jeté. Le matériau n'est pas dangereux et peut étre éliminé
conformément aux exigences des autorités régionales et locales. Les déchets dangereux provenant de dispositifs ou
d'objets tranchants contaminés doivent étre éliminés dans des conteneurs appropriés qui répondent aux exigences
techniques spécifiques.
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Beschrijving

SynthoGraft is een synthetisch, biocompatibel en resorbeerbaar granulaatkeramiek gemaakt van beta-tricalciumfosfaat
in zuivere fase (Ca3(PO4)2) dat wordt gebruikt als matrix voor botaugmentatie in boven- en onderkaakbot. SynthoGraft
is verkrijgbaar in de deeltjesgrootten 50-500 um en 500-1000 um in flesjes van 0,25 g tot 2,0 g, met kleinere deeltjes-
grootten voor kleinere defecten en grotere deeltjesgrootten voor grotere defecten.SynthoGraft wordt gebruikt door
artsen/tandartsen voor patiénten die baat zouden hebben bij botverhoging, zoals tandeloze of gedeeltelijk tandeloze
patiénten.

Beoogd doel
Matrix voor botaugmentatie in boven- en onderkaakbot.

Indicaties voor gebruik

SynthoGraft is ontwikkeld voor:

« het vullen en/of reconstrueren van traumatische of degeneratieve meerwandige botdefecten.
« het ophogen van de sinusbodem.

« het ophogen van alveolaire kammen.

« het vullen van periodontale of andere alveolaire botdefecten en tandkassen en osteotomieén.
« het behouden van de alveolus voor het prepareren van een implantatieplaats.

Contra-indicaties

SynthoGraft mag niet worden gebruikt voor patiénten met een juveniele vorm van chronische periodontitis, ongecon-
troleerde systemische ziekten, infecties, endocrinopathieén, stollingsdeficiéntie, psychologische en neurologische
problemen of in andere gevallen waarbij de arts van mening is dat een operatie of het gebruik van SynthoGraft niet
aangewezen is.

Waarschuwingen

« SynthoGraft mag uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van getrainde medewerkers die eftaring he
met de chirurgische technieken voor biologische materialen.

- SynthoGraft is verpakt en gesteriliseerd via gammastraling voor eenmalig gebruik.

- SynthoGraft niet droog aanbrengen. Het moet worden bevochtigd met het bloed van de patié
deeltjesmigratie veroorzaken.

« SynthoGraft niet verzadigen met een andere vloeistof dan het bloed van de patiént.

« SynthoGraft niet opnieuw steriliseren.

« Gooi ongebruikt SynthoGraft-granulaat weg. Hergebruik van SynthoGraft kan bijugerkingen verodrzaken, inclusief maar
niet beperkt tot, infecties, ontstekingen of ander letsel.

« SynthoGraft is niet bestemd om onmiddellijk te worden geladen. \

« De plaats van het defect niet overvullen.

« SynthoGraft moet worden vastgezet om migratie van materiaal te voorkofdén.

- Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is, of als de uijteysti ruiksdatum is verstreken.

« Zorg dat de bloedtoevoer naar de plaats van het defect niet wordt belemi

« Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot
en de bevoegde autoriteit van de locatie/ staat/ land waarin dggebr
toepassing.

@ aal, moet worden gemeld aan de fabrikant
en/ of patiént is gevestigd, indien van

Voorzorgsmaatregelen
Onder geen enkele omstandigheden mag SynthoGraft i
worden met bloed. SynthoGraft mag evenmig wor
antibiotica) dan het eigen bloed van de pati
van bisfosfonaten, moeten hun arts raadpleg
implantaat paspoort krijgen waari ditka
UDI(unieke identificatie code) het ty n @€ na

togstand worden aangebracht. Het moet bevochtigd
igd met andere vloeistoffen (bv. fysiologisch zout, NaCl of
ie een antiresorptieve therapie ondergaan, zoals het gebruik
ze het materiaal bij hun laten gebruiken. Patiénten moeten een
rden geidentificeerd, inclusief het lotnummer van het implantaat, de
, het adres en de website van de fabrikant.

Ongewenste reacties
Het effect van het gebruik va met geneesmiddelen of andere medicinale producten is onbekend en kan
de werking van SynthoGr, eren of een bijwerking veroorzaken.

Restrisico’s en On’ e Effecten

« Afstoting van hetfen al of allergische reactie
«Gebrek aan o-ihtegratie

« Botverlie

« Infecti

ki ling of pijn op de plaats van plaatsing
lagde genezing

bereiding van het product

Kies de deeltjesgrootte en hoeveelheid van SynthoGraft om het defect zo goed mogelijk op te vullen. Verwijder het
glazen flesje uit de steriele verpakking. Plaats de gewenste hoeveelheid SynthoGraft-deeltjes in een steriele schaal.
Bevochtig de deeltjes met bloed van de patiént. Bevochtig de deeltjes met het bloed van de patiént en meng tot een
stopverfachtige consistentie. Bloed kan gemakkelijk worden verkregen uit de antecubitale fossa. De benodigde
hoeveelheid bloed varieert afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid SynthoGraft. Om aanbrengen op de operatieplaats
te vergemakkelijken, gebruikt u conventionele instrumentatie zoals een spuit, curette, periost-elevator of spatel.

Preoperatieve procedures

Tandartsen en medische zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de juiste voorbereiding, chirurgische technieken en
postoperatieve zorg bij gebruik van SynthoGraft. Alvorens SynthoGraft te gebruiken dient er een goede anamnese te
worden opgenomen en een klinisch en radiografisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Operatieve procedures

Het chirurgisch aanbrengen van SynthoGraft is vergelijkbaar met andere procedures waarbij bottransplantaten in de
vorm van deeltjes worden gebruikt. Conventionele flap- en curettagetechnieken worden gebruikt om te zorgen dat de
operatieplaats volledig wordt gedebrideerd en dat de worteloppervlakken grondig vlak en glad worden gemaakt. Breng
het eerder gemengde en met bloed bevochtigde SynthoGraft-mengsel in de operatieplaats aan met behulp van een
spuit, curette, periost-elevator, spatel of ander conventioneel instrument. Afzuiging dient te worden beperkt tot de
periferie van de operatieplaats. Om de mogelijkheid van het migreren van deeltjes te verminderen, mag de operatiep-
laats niet worden overvuld. Aanbrengen van een resorbeerbaar collageenmembraan wordt alleen voor laterale
sinus-lifts aanbevolen. De mucoperiosteale flappen moeten worden gehecht om primaire sluiting te verkrijgen.

Na de juiste genezingsperiode, doorgaans 3-6 maanden, zou een patiént een tandheelkundig implantaat kunnen
krijgen. Een samenvatting van de veiligheid en klinische prestaties is te vinden op Eudamed via de Europese website
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) of op https://www.bicon.com/safety.

Bewaring / Afvoer

SynthoGraft wordt geleverd in een steriele verpakking om te worden bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C). Als de
verpakking beschadigd is en een implantaat besmet raakt, moet het weggegooid worden. Het materiaal is niet
gevaarlijk en kan worden afgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van de regionale en lokale autoriteiten.
Gevaarlijk afval van gecontamineerde hulpmiddelen en scherpe voorwerpen dient te worden weggegooid in de
daarvoor bestemde containers die voldoen aan specifieke technische vereisten.
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Opis

SynthoGraft jest syntetycznym, biokompatybilnym i ulegajacym resorpdji granulatem ceramicznym wykonanym z
czystego fazowo beta-fosforanu tréjwapniowego (Ca3(PO4)2), ktory jest wykorzystywany jako macierz do odbudowy
kosci szczeki i zuchwy. SynthoGraft jest dostepny w granulacjach 50-500 pm oraz 500-1000 pm w fiolkach o pojemnosci
od 0.25 g do 2.0 g, z mniejszymi czastkami w przypadku mniejszych defektéw i wiekszymi w przypadku wiekszych
defektéw. SynthoGraft jest uzywany przez dentystéw u pacjentéw, ktérzy wymagajg augmentacji kosci przy catkowitym
lub czgsciowym bezzebiu.

Przeznaczenie
Macierz do odbudowy kosci szczeki i zuchwy.

Wskazania do stosowania

SynthoGraft jest przeznaczony do:

- wypetnienia i(lub) rekonstrukcji urazowych lub zwyrodnieniowych wielosciennych ubytkéw kosci.

« podnoszenia dna zatoki szczekowe;j.

« powiekszania objetosci wyrostkéw zebodotowych.

- wypetniania ubytkéw kostnych okotozebowych lub innych ubytkéw zebodotowych oraz zebodotéw i osteotomii.
- zachowania zebodotéw w celu przygotowania miejsca do implantacji.

Przeciwwskazania

Produktu SynthoGraft nie nalezy stosowac u pacjentéw z mtodzierczym przewleklym zapaleniem przyzebia,
nieskutecznie leczonymi chorobami ogdélnoustrojowymi, zakazeniami, endokrynopatiami, niedoborami krzepniecia,
zaburzeniami psychologicznymi i neurologicznymi oraz wszelkimi innymi przypadkami, odnosnie ktérych lekarz uzna,
Ze operacja lub zastosowanie produktu SynthoGraft jest nieodpowiednie.

Ostrzezenia

« Produkt SynthoGraft moze by¢ uzywany wyfacznie przez lub pod nadzorem przeszkolonego personelu
doswiadczenie w zakresie metod operacyjnych zwigzanych z uzyciem materiatéw biologicznych.

« SynthoGraft jest zapakowany i wysterylizowany promieniami Gammai jest przeznaczony do jed

« Nie uzywac produktu SynthoGraft na sucho. Nalezy go zwilzy¢ krwia pacjenta. Zbyt duzo kr
migracje czastek.

« Nie nasycac produktu SynthoGraft zadnym innym ptynem oprocz krwi pacjenta.

« Nie sterylizowac ponownie produktu SynthoGraft.

«Wyrzuci¢ niezuzyty granulat produktu SynthoGraft. Ponowne uzycie SynthoGra ze byc¢ przyczyna niepozadanych
reakgji takich jak: infekcje, zapalenia i inne uszkodzenia tkanek.

« Produkt SynthoGraft nie jest przeznaczony do bezposredniego obcigzenia.

- Nie napetnia¢ nadmiernie miejsca ubytku.

« Zabezpieczy¢ produkt SynthoGraft, aby zapobiec migracji materiatu. &

- Nie uzywac produktu, jesli opakowanie jest otwarte, uszkodzone lub t

« Nie pogarszac¢ doptywu krwi do regionu ubytku.

- Kazdy powazny incydent, ktory wystapit w zwigzku z produktem, nalezy: si¢ producentowi i, w stosownych
przypadkach, wiasciwemu organowi Paristwa, w ktérym uzytkewnik fAlub pacjent ma siedzibe.

in waznosci.

Srodki ostroznosci

W Zadnym przypadku nie wolno uzywac¢ produktu Syn stanie suchym. Powinien by¢ zmieszany z krwig
pacjenta. Analogicznie produktu SynthoGraft nie nalezy nasycaé#@dnym innym roztworem (np. roztworem soli
fizjologicznej, NaCl lub antybiotykami). Pacjeifeiypod terapii antyresorpcyjnej, takiej jak stosowanie
bisfosfonianéw, powinni skonsultowac sie z | zed procedurg lecznicza. Pacjent powinien otrzymac paszport
implantu identyfikujacy produkt, zawierajacy n@zwe produktu, numer LOT, UDI, typ oraz nazwe, adres i strone
internetowa producenta.

Reakcje niepozadane
Skutki stosowania SynthoGra ykami lub innymi produktami leczniczymi sg nieznane i moga uniemozliwic
dziatanie SynthoGraftu lub adreakcje niepozadana.

Inne ryzyka i dzi i%qdane

« Odrzucenie mategia szczepu lub reakdja alergiczna
- Brak osteointegradji

« Utrata kosci

«Infekcja

k lub bdl w miejscu umieszczenia
Jenie

Wybierz wielko$¢ i ilos¢ czastek SynthoGraft, aby najlepiej wypetnic ubytek. Wyjmij szklang fiolke ze sterylnego
opakowania. Pobierz wymagana ilos¢ czastek SynthoGraft na sterylng ptytke. Zwilz czasteczki krwia pacjenta i wymieszaj
do konsystendji kitu. Krew mozna tatwo pobrac z dotu tokciowego. llos¢ potrzebnej krwi bedzie sig rézni¢ w zaleznosci
od ilosci uzytego SynthoGraft. W celu utatwienia przeniesienia na miejsce operacji wykorzystaj konwencjonalne
narzedzia takie jak strzykawka, fyzeczka chirurgiczna, podnosnik okostnowy lub szpatutka.

Procedury przedoperacyjne

Dentysci i lekarze s odpowiedzialni za wiasciwe przygotowanie, metody operacyjne i opieke pooperacyjng zwigzane z
uzyciem produktu SynthoGraft. Przed uzyciem produktu SynthoGraft nalezy przeprowadzi¢ odpowiedni wywiad
lekarski oraz badanie kliniczne i radiologiczne.

Procedury operacyjne

Chirurgiczne umieszczenie produktu SynthoGraft jest rownowazne z innymi procedurami z zastosowaniem przeszcz-
epow czastek statych kosci. Stosowane sa konwencjonalne techniki preparacji ptata oczyszczeni miejsca biorczego.
Nastepnie nalezy umies¢ uprzednio wymieszang i zwilzona krwig mieszanine produktu SynthoGraft w miejscu
regeneracji za pomoca strzykawki, tyzeczki chirurgicznej, podnosnika okostnowego, szpatutki lub innego typowego
narzedzia. Odsysanie powinno by¢ ograniczone do obrzeza miejsca operacji. W celu ograniczenia prawdopodobierstwa
migradji czastek, miejsce nie powinno by¢ nadmiernie napetnione. Wykorzystanie resorbowalnej btony zaporowe;j jest
zalecane wyfacznie w celu bocznego podniesienia dna zatoki szczekowej. Rane nalezy szczelnie zamkna¢, przyszywajac
pfat sluzéwkowo-okostnowy.

Po wymaganym okresie gojenia, zwykle 3-6 miesiecy, pacjent powinien by¢ przygotowany do implantaciji.
Podsumowanie danych w zakresie bezpieczenstwa i zastosowania klinicznego mozna znalez¢ w Eudamed na
europejskiej witrynie (http://ec.europa.eu/tools/eudamed) lub na https://www.bicon.com/safety.

Przechowywanie / Usuwanie

SynthoGraft dostarczane sa w sterylnym opakowaniu i moga by¢ przechowywane w temperaturze pokojowej (15-25°C).
Jedli opakowanie jest uszkodzone i implant jest skazony, nalezy go wyrzucic. Produkt nie jest niebezpieczny i mozna go
utylizowac zgodnie z wymogami wiadz regionalnych i lokalnych. Niebezpieczne odpady oraz ostre narzedzia powinny
by¢ usuwane do odpowiednich pojemnikéw, ktére spetniajg okreslone wymagania techniczne.
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TURKCE KULLANMA TALIMATI

Tanim

SynthoGraft, maksiller ve mandibdler kemiklerde kemik artirma matrisi olarak kullanilan saf faz beta-trikalsiyum fosfat
(Ca3(P0O4)2) graniil seramikten yapilmis sentetik, biyouyumlu ve rezorbe olabilir bir malzemedir. SynthoGraft, 0.25g ile
2.0g arasinda degisen vial boylarinda mevcut olup, kiictik defektler icin daha kiictik parcacik boyutlari (50-500um) ve
buiytik defektler icin daha biyiik parcacik boyutlari (500-1000pum) sunmaktadir. SynthoGraft dis hekimleri tarafindan
dissiz veya kismen dissiz hastalar gibi kemik biytitmeden fayda saglayacak hastalarda kullanilir.

Kullanim amaa
Maksiller ve mandibiiler kemiklerde kemik artirma matrisi.

Kullanim Endikasyonlar

SynthoGraft sunlar icin tasarlanmistir:

- travmatik veya dejeneratif coklu duvarli kemik defektlerinin doldurulmasi ve/veya rekonstriiksiyonu.
« sinlis tabaninin biydtulmesi.

- alveoler cikintilarin biyttlmesi.

« periyodontal ve diger alveoler kemik defektleri ve dis soketleri ile osteotomilerin doldurulmasi.

« birimplant bolgesinin hazirlanmasi icin alveoliin korunmasi.

Kontrendikasyonlar

SynthoGraft, juvenil tipte kronik periyodontit, kontrol altinda olmayan sistemik hastaliklar, enfeksiyonlar,
endokrinopatiler, koagtilasyon bozukluklari, psikolojik ve nérolojik problemleri veya klinisyenin SynthoGraft'in
kullaniminin veya cerrahinin uygun olmadigini diistindiigu baska herhangi bir durumu olan hastalarda
kullaniimamalidir.

Uyarilar
« SynthoGraft sadece biyomateryallerle iliskili cerrahi teknikler konusunda deneyimli ve egitimli personel
g6zetimi altinda kullanilmalidir.
« SynthoGraft sadece tek kullanim icin paketlenmis ve tarafindan gama isiniyla sterilize edilmistir. %
a a

« SynthoGraft'i kuru olarak uygulamayin. Mutlaka hastanin kaniyla islatiimasi gerekir. Fazla miktarda
neden olabilir.

« SynthoGraft'i hastanin kani disinda herhangi bir siviyla doymus hale getirmeyin.

« SynthoGraft'i tekrar sterilize etmeyin.

« Herhangi bir kullanilmamig SynthoGraft graniiliind atin. SynthoGraft'in ayni bolgede tekrar kullanjifhasi, enfeksiyon ve
yangi disinda baska yan etkilere de sebebiyet verebilir.

« SynthoGraft'in hemen yiikleme icin kullanilmasi amaglanmamistr. ﬂ

« Defekt bolgesini asir doldurmayin.

« Materyallerin yer degistirmesini 5nlemek icin SynthoGraft' sabitleyin.

- Ambalaj agilmissa, hasarliysa veya son kullanma tarihi gectiyse kullanmay

« Defekt bolgesine kan kaynagini olumsuz etkilemeyin.

- Cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, Uireticiye v ,Kullanicinin ve / veya hastanin yerlesik
oldugu Uye Devletin yetkili otoritesine bildirilmelidir.

Onlemler
SynthoGraft asla kuru durumda uygulanmamalidir. Parcac
anjiyojenik kapatmayi saglamak icin kan gereklidir. Ben

a nemlendirilmelidir. Kanla 1slatiimasi gerekir ¢linkl
thoGraft hastanin kendi kani disinda herhangi bir
fs duruma getirilmemelidir. Bisfosfonat kullanimi gibi
doktorlarina danismalidir. Hastalara, cihaz adi lot numarasi,
ak tizere cihazin tanimlanmasina izin veren bir implant karti

antirezorptif tedavi alan hastalar, cihazin kul
UDI, model ve Ureticinin adi, adresi ve web sitl
verilmelidir.

Advers Reaksiyonlar
SynthoGraftin ilaglar veya diger tib

engelleyebilir veya istenmey
Kalan Riskler ve isten n Etkiler
« Greft malzemesi rz@esi veya alerjik reaksiyon
« Osteointegrasyo iklig
- Kemik kaybi
« Enfeksiyon
. Yerle§tiresinde iltihap, sislik veya agn
i me

irlanmasi

ti en iyi doldurmak icin SynthoGraft parcacik boyutunu ve miktarini secin. Steril paketten cam vial cikarin. istenen
miktarda SynthoGraft partikdliind steril bir tabaga koyun. Parcaciklari hastanin kani ile nemlendirin ve macun kivamina
getirin. Kan, antekibital fossa bélgesinden kolayca alinabilir. ihtiyac duyulan kan miktar, kullanilan SynthoGraft
miktarina bagli olarak degisebilir. Cerrahi bolgeye iletimi kolaylastirmak icin sirnga, kiiret, periosteal elevator veya spatdil
gibi geleneksel aletler kullanin.

le kullaniimasinin etkisi bilinmez ve SynthoGraft'in islevini yerine getirmesini
ona neden olabilir.

Preoperatif islemler

SynthoGraft kullanirken uygun hazirlama, cerrahi teknikler ve postoperatif bakimdan dental ve medikal uygulayicilar
sorumludur. SynthoGraft kullanimindan énce uygun bir seklide tibbi 6yki alinmali ve klinik ve radyografik muayene
yapilmalidir.

Operatif islemler

SynthoGraft'in cerrahi olarak yerlestirilmesi, partikilli kemik greftleri kullanan diger islemlerle esdegerdir. Bolgede tam
olarak debridman yapildigindan ve kok ytizeylerinin iyice diizlestirilip dlizgtin hale getirildiginden emin olmak icin
geleneksel flep ve kiiretaj teknikleri kullanilir. Onceden karistirlmis ve kanla islatilmis SynthoGraft kangimini cerrahi
bdlgeye bir siringa, kiiret, periosteal elevator, spatiil veya baska bir geleneksel alet kullanarak yerlestirin. Aspirasyon,
bolgenin periferiyle sinirlanmalidir. Partikiil yer degistirmesi olasiligini azaltmak icin bolge asin doldurulmamalidir.
Rezorbe olabilir bir kollajen membran yerlestiriimesi sadece lateral sints kaldirmalari icin 6nerilir. Mukoperiosteal fleplere
primer kapatma elde etmek (izere stttr konmalidir.

Uygun iyilesme stiresinden sonra, tipik olarak 3-6 ay, hasta bir dis implanti alabilir. Glvenlik ve klinik performansin bir
Ozeti, Eudamed araciligiyla bulunabilir Avrupa web sitesinde (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) veya https://www.
bicon.com/safety adresinde.

Saklama/Atma

SynthoGraft, oda sicakliginda (15-25°C) saklanacak sekilde steril bir ambalaj icinde temin edilir. Ambalaj hasar gérmiis ve
implant kontamine olmussa, atilmalidir. Materyal tehlikeli degildir ve bolgesel ve yerel otorite gerekliliklerine uygun
olarak imha edilebilir. Kontamine cihazlar ve kesici maddelerden tehlikeli atiklar belirli teknik gereklilikleri karsilayan
uygun kaplara atilmalidir.
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European Conformity Conformidade Europeia

CE-keurmerk

c € Conformidad europea EU-Konformitat Zgodnosc Europejska M & H
Conformita europea Conformité européenne Avrupa Uyumu
Consultinstructions for use Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing
Consulte las Instrucciones de uso Sprawdzi¢ w instrukcji obstugi
Ui] Consultare le istruzioni per I'uso Kullanim Talimatlarina bakiniz
Consultar as instrucoes de utilizagao A8 XA EZSHIAIR
Gebrauchsanweisung beachten ERERLEA
Consulter le mode d'emploi
Manufacturer Fabricante Fabrikant HIZ= G|
u Fabricante Hersteller Producent HEE
Produttore Fabricant Uretici
Date of manufacture Data de fabric Fabricagedatum H|Z= YRt
d Fecha de fabricacion Herstellungsdatum Data produkgji SLERH
Data di produzione Date de fabrication Uretim tarihi

Authorized representative in the European Community
Representante autorizado en la Comunidad Europea
Rappresentante autorizzato per la Comunita europea
Representante autorizado na Comunidade Europeia
Bevollméchtigte Vertretung in der Europdischen Gemeinschaft
Représentant agréé dans la Communauté européenne

Gemachtigde in de Europese Gemeenschap
Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspdélnoty Europejskiej
Avrupa Toplulugunda yetkili temsilci

fEsSH Yroiz|el

R AR E

United Kingdom Responsible Person

Persona Responsable del Reino Unido
Persona Responsabile nel Regno Unito

Pessoa Responsavel no Reino Unido
Vereinigtes Kénigreich Verantwortliche Person
Personne Responsable au Royaume-Uni

VK Verantwoordelijke Persoon

Osoba Odpowiedzialna w Wielkiej Brytanii

Birlesik Krallik Sorumlu Kisi
o= Hoixt

HERFA

Use by date Utilizar até/data de validade Uiterste gebruiksdatum AHE 7|5t
Usar antes del Verwendbar bis Termin waznosci LeRTBER
Usare entro il A utiliser jusqu'au Son Kullanma Tarihi

Catalog number Numero de catdlogo

Catalogusnummer

JtE2a ws

] | 8 | =

Dispositivo medico Dispositif medical

Numero de catalogo Artikelnummer Numer katalogowy BRS

Numero di catalogo Numéro de catalogue Katalog Numarasi

Batch code Cédigo de lote Batchcode HiX| 2=

Codigo de lote Chargencode Kod serii #HAREB

Codice dilotto Code de lot Parti kodu

Unique device identifier Unieke apparaat-ID

Identificador de dispositivo tinico Unikalny identyfikator urzadzenia
Identificatore univoco del dispositivo Benzersiz cihaz tanimlayicisi

Identificador exclusivo do dispositivo DFsh AR AR}

Eindeutige Geratekennung ME—1R EARIRRF

Identifiant unique de l'appareil

Medical device Dispositivo medico Medisch hulpmiddel oz

Producto sanitario Medizinprodukt Urzadzenie medyczne E

Tibbi cihaz

By prescription only
Por prescripcion solamente
Solo dietro prescrizione medica

Sujeito a receita médica
Verschreibungspflichtig
Sur ordonnance uniquement

Alleen op recept
Wylacznie z przepisu lek
Sadece Regeteyle Satilir

® |>@ | 3]

N&o reesterilizar
Nicht resterilisieren
Ne pas restériliser

Do not resterilize
No reesterilizar
Non risterilizzare

Single sterile barrier system with protective packaging inside

Sistema de barrera estéril individual con embalaje protector en el interior
Singolo sistema di barriera sterile con confezione protettivo all'interno
Sistema de barreira estéril inico com embalagem protetora no interi
Einzelnes Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung im Inneren
Systéme de barriére stérile unique avec emballage de protection
Enkelvoudig steriel barrieresysteem met beschermende verp,
Pojedynczy sterylny system barierowy z opakowaniem ochron!
icinde koruyucu ambalaj bulunan tekli steril bariyer sisteqgi
L& 25 2Z0| Qli= thed S KT A[AH
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Single sterile barrier system with protective pacl
Sistema de barrera estéril individual con embalaje’
Singolo sistema di barriera sterile cgm confezmﬁ

tector en el exterior

Sistema de barreira estéril Ginica co
Einzelnes Sterilbarrieresystem mit
Systéme de barriére stérile unique
Enkelvoudig steriel barrieresysteel
Pojedynczy sterylny systel WZo
Disinda koruyucu ambalaj kli steril bariyer sistemi
Q0| B3 2F0| li= CIAMT XJEH AAH
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rPackung auBen

(2E
Gesteriliseerd door middel van bestraling
Produkt sterylizowany promieniowaniem
Radyasyonla sterilize edilmistir
YAtdo 2 dF Xalg
ERERKE
Precaugao Letop ESeIPN-13
Vorsicht Przestroga I
Mise en garde Dikkat

Ndo reutilizar
Nicht zur Wiederverwendung
Ne pas réutiliser

Do not reuse
No reutilizar
Non riutilizzare

Niet opnieuw gebruiken
Nie uzywac¢ ponownie
Tekrar kullanmayin

A SHX| & 2
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Do not use if package is damaged

No utilizar si el envase esté dafado

Non usare se la confezione & danneggiata

Néo utilizar se a embalagem estiver danificada

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschadigt ist
Ne pas utiliser si 'emballage est endommagé

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
Nie stosowac, jesli opakowanie jest uszkodzone
Ambalaj hasarliysa kullanmayin
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Storage temperatures
Temperaturas de almacenamiento
Temperature di conservazione

Opslagtemperaturen
Temperatura przechowywania
Saklama sicakliklari

Temperaturas de conservagao 7(1@%5
Lagertemperaturen EERE
Températures de conservation

MR safe MR-veilig

Seguro para la RM

Compatibile con risonanza magnetica
Segurangaem RM

MR-sicher

Compatible IRM

Bezpieczny w srodowisku MR
MR Guivenli
MR oFsd

R2M MR






